
Приложение №1

                                        к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.
Требования к качеству Изделий

            Ортопедическая обувь соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий.
Требования к функциональным характеристикам Изделий

Работы по обеспечению ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке Изделий
Упаковка ортопедической обуви обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ.
        Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:
- на детскую обувь – 45 дней.

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней; 

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшую из строя не по вине Получателя.

                                           Требования к количественным и качественным характеристикам
	Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации
	Единица измерения
	Количество
	Характеристики изделия
	

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально

(КОЗ: 03.28.09.01.01.02)

9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки 
(без учета детей инвалидов)

(пара)

	Пара (2 шт.)
	35
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки 
(без учета детей инвалидов)

(пара)


	Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) 

Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.
1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: 

заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка – наличие.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
(КОЗ: 03.28.09.01.01.01)
9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)


	Пара (2 шт.)
	55
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)


	Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) 

Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.
1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: 

заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка – наличие.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
(КОЗ: 03.28.09.02.01.02)

9-02-01
Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (без учета детей инвалидов)

(пара)


	Пара (2 шт.)
	25
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (без учета детей инвалидов)

(пара)


	Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) 

Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.
1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности.

При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная – наличие.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
( КОЗ: 03.28.09.02.01.01)

9-02-01

Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов
(пара)


	Пара (2 шт.)
	45
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов
(пара)


	Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) 

Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.
1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности.

При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.

5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная – наличие.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
( КОЗ: 03.28.09.01.02.02)

9-01-02
Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки
(без учета детей инвалидов)

(пара)

	Пара (2 шт.)
	18
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки
(без учета детей инвалидов)

(пара)
	 Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
( КОЗ: 03.28.09.01.02.01)

9-01-02
Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)

	Пара (2 шт.)
	1
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)

	Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (КОЗ: 03.28.09.02.02.02)
9-02-02

Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (без учета детей инвалидов)

(пара)

	Пара (2 шт.)
	18
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	
	Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
( КОЗ: 03.28.09.02.02.01)

9-02-02
Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для

детей-инвалидов
(пара)

	Пара (2 шт.)
	1
	Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрены
	

	
	
	
	Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия
	

	
	
	
	Качественные
	

	
	
	
	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для

детей-инвалидов
(пара)
	Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. 

Использование Заказчиком при описании функциональных и технических характеристик изделий обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей). 
При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечит возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.  
2. Сроки выполнения работ:. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и выдаче Изделий Получателям в срок до 29.11.2024. Срок действия контракта до 13 декабря 2024 года.

Исполнитель обязан еженедельно предоставлять заказчику сведения о статусе отработки выданных инвалидам направлений на получение ТСР (принятие направления в работу, начало изготовления ТСР, выдача ТСР).

     Начало выполнения работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения реестров получателей от заказчика. 
   3. Срок и порядок приема выполненных работ 
   При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.
    После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

         - Акт приема — передачи Изделия;

         - Отрывной талон к Направлению;

         - Реестр выдачи изделий

